1. Simulator parametrov življenskih funkcij, defibrilacije in AED-ja 

Simulator mora omogočati: 
1. EKG ritmi z možnostjo nadgradnje 
1. Nastavitev neinvazivnega  tlaka – nastavitve ročne/avtomatske meritve
1. Nastavitev invazivnega arterijskega tlaka
1. SpO2 meritev 
1. ETCo2 meritev 
1. Nastavitve alarma
1. Nastavljiv pulz 
1. Možnost avtomatskega preklopa ritma pri defibrilaciji 
1. Možen 12 LEAD EKG – izpis 
1. Simulacija defibrilacije z nastavljivo energijo do 360J 
1. Simuliran zvok (polnenje defibrilatorja, mašeta za tlak ipd.)
1. Pacing (rate, current)
1. Simulator mora imeti možnost dodajanja slik (RTG, CT , ipd.) 
1. Nastavitev jakosti zvoka 
1. PEA
1. Nastavitev oz. merjenje temperature
1. Nastavitev avskultacije (trebuha, srca in pljuč)
1. Nastavitev oz. merjenje krvnega sladkorja
1. Shranjevanje dogodkov med simulacijo 
1. Možnost počasnega spreminjanja parametrov 
1. Omogočanje izdelave scenarijev 
1. Spremljanje pravilne kardiopulmonarne reanimacije preko senzorjev (frekvenca in globina)
1. Vnos različnih slik ( RTG, CT, krvne slike ipd.) 
1. Senzorji za kontrolo oživljanja (globina, hitrost)

2. Roka za venski dostop 

Simulator mora omogočati: 
· Enostavno menjavanje žil in kože
· Obvezni dostop: Dorsal metacarpal V., Median basilic V., Cephalic V., Digital V., Median cephalic V., Accessory cephalic, V.Thumb, V.Median, antebrachial V., Median cubital V.

3. Simulator otrok od 1 do 5 let
Simulator mora omogočati: 
· Celo telo petletnika z realistično prikazanim prsnim košem 
· Glava z vratom, ki omogoča nagib ekstenzijo vrata in nagib brade
· Anatomsko realistična usta, jezik in dihalna pot, ki omogoča intubacijo
· Možnost uporabe  balona z  masko (BVM) za ventilacijo pri čemer se prsni koš realistično dviguje 
· Nosna in ustna intubacija. Uporaba standardnih inštrumentov pri intubaciji.
· Endotrahealna intubacija z uporabo standardnih endotrahealnih tubusov
· Možnost Sellickovega manevra - vidljivost glasilk
· Kardiopulmonalna reanimacija
· Možnost uporabe  nazogastričnega, orogastričnega, nazofaringealnega ali  orofaringealnega  tubusa (uporaba laringoskopa, tubus z ali brez balona ali laringealna maska)
· Sukcija 
· Intravenska roka

4. Simulator odrasel  - celotno telo za ALS 

Simulator mora omogočati:
•	Celotno telo odrasle osebe (noge in roke)
•	Realistična dihalna pot z jezikom, glasilkami, sapnikom 
•	Gibljiv vrat in čeljust
· Anatomsko realistična usta, jezik in dihalna pot, ki omogoča intubacijo
· Možnost uporabe balona z masko (BVM) za ventilacijo pri čemer se prsni koš realistično dviguje 
· Gibanje glave (naprej/nazaj ali vrtenje za 90 stopinj v obe smeri) in dvig brade
· Nosna in ustna intubacija. Uporaba standardnih inštrumentov pri intubaciji
· Endotrahealna intubacija z uporabo standardnih endotrahealnih tubusov
· Možnost Sellickovega manevra - vidljivost glasilk 
· Intubacija desnega bronha – globoka intubacija
· Kardiopulmonalna reanimacija
· Možnost uporabe  nazogastričnega, orogastričnega, nazofaringealnega ali orofaringealnega  tubusa (uporaba laringoskopa, tubus z ali brez balona ali laringealna maska)
· Retrogradna intubacija
· Gastrična distenzija
· Možnost uvedbe sonde za hranjenje
· Karotidni pulz – ročno
· Ročno zapiranje in odpiranje oči

5. Simulator celega telesa za nego 

Simulator mora omogočati: 
· Gibljivost zgornjih in spodnjih okončin
· Postavitev v sedeči položaj
· Kateterizacija (ženska/moški)
· Umivanje
· Zobna higiena
· Nega stome (kolostoma, ileostoma, ipd.)
· Nega traheostome
