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NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

ZA JAVNO NAROČILO 
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	1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08, 18/2011, 43/12, 90/12 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2 )
	25. člen ZJN-2

	2. Predmet javnega naročila (JN)
Predmet javnega naročila je nabava in vzdrževanje za čas pričakovane dobe uporabe aparatov in sicer kot sledi:

SKLOP 1: ANESTEZIJSKI APARAT - 2 KOS IN VZDRŽEVANJE ZA ČAS PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE 7 LET.
SKLOP 2: VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE PLJUČ - 2 KOS TER VZDRŽEVANJE ZA ČAS PRIČAKOVANE                   ŽIVLJENJSKE DOBE 7 LET.


	2.1. Vrsta

	Blago
Storitve

Gradnje

√

	2.2. Naslov JN
	JN »ANESTEZIJSKI APARAT - 2 KOS IN VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE PLJUČ - 2 KOS TER VZDRŽEVANJE ZA ČAS PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE 7 LET«

	2.3. Trajanje JN

	Rok dobave: Primopredaja v  30-ih dneh po podpisu pogodbe. Vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe (7 let) po primopredaji.

	2.4. Vrsta postopka

	Odprti postopek.

	2.5 Ocenjena vrednost

	Sklop 1: Anestezijski aparat - 2 kos in vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe 7 let: 83.460,00 EUR brez DDV (aparat 2 kos: 64.000,00 EUR brez DDV, vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe 7 let 19.460,00 EUR brez DDV).
Sklop 2: Ventilator za mehansko predihavanje pljuč - 2 kos vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe 7 let: 51.696,00 EUR brez DDV (aparat 2 kos: 37.990,00 EUR brez DDV ter vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe 7 let 13.706,00 EUR brez DDV).

	2.6. Sklopi

DA

NE

√
/
2.6.1. Opis sklopov 
  Kot opredeljeno v točki 2 teh Navodil.

	2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla)

2.7.1. Opis 
(minimalne zahtevane tehnične specifikacije  in funkcionalnosti aparata) in bistvene zahteve naročnika
SKLOP 1: ANESTEZIJSKI APARAT - 2 KOS IN VZDRŽEVANJE ZA ČAS PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE 7 LET

Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.

•
barvni, TFT-LCD zaslon (diagonala 310 mm) 

•
inspiracijska in ekspiracijska koncentracija dušikovega oksidula (N2O), hlapnega anestetika (izofluran, sevofluran, desfluran), ogljikovega dioksida (CO2) in kisika (O2)

•
največji (Ppeak) in srednji (Pmean) tlak, tlak na platoju (Pplat), PEEP

•
izdihani minutni volumen (MV) in frekvenca dihanja (f)

•
Tlak v dihalnih poteh (Paw)

•
inspiracijski in ekspiracijski pretok (V)

•
inspiracijski in ekspiracijski dihalni volumen (Vt), volumen puščanja (leakage)

•
volumeter

•
trend

•
netesnost krožnega dihalnega sistema

•
samodejna prepoznava vrste anestetika

•
podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC)

•
podatek o razmerju podajnosti bolnikovih pljuč in PEEP-a (PEEP/ Cpat)

•
beleženje in prikaz porabe hlapnega anestetika in kisika ter proizvodnjo ogljikovega dioksida med  anestezijjo

Elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator:

•
vdihni volumen od 5 ml do 1400 ml pri frekvencah 4/ min do 100/ min, oboje zvezno nastavljivo v celotnem območju.

•
največji pretok do najmanj 120 l/ min

•
prostorninsko krmiljeno predihavanje (IPPV, SIMV)

•
tlačno krmiljeno predihavanje (PCV)

•
tlačna podpora (PS, CPAP PS). Tlačna podpora (PS) v kombinaciji s sinhronizirano volumsko in tlačno kontrolirano ventilacijo.

•
ročno predihavanje

•
spontano dihanje 

•
nastavljiv prožilec (trigger)

•
PEEP od 0 mbar do 20 mbar

•
ob izpadu električnega napajanja iz omrežja samodejni preklop na delovanje z vgrajeno baterijo najmanj 30 min. V takem primeru mora ventilator enako dolgo brez prekinitve ventilirati bolnika

Dihalni sistem:

•
vgrajen absorber ogljikovega dioksida, možna menjava med delovanjem, vsebine vsaj 1 l

•
ogrevani pacientni del za ogrevanje dihalne zmesi

•
samodejni preizkus tesnosti z izmero puščanja, podajnostjo (compliance) in minutnega volumna  puščanja (leakage) dihalnega sistema

Elektronski mešalec plinov:

•
odmerjanje plinov kisik, dušikov oksidul in zrak

•
območje odmerjanja od 0 mL/ min do 18 L/ min

•
nadzorovanje vhodnih tlakov plinov iz centralne oskrbe z medicinskimi plini in jeklenk z alarmom ob prekinitvi napajanja.

•
zagotavljanje minimalne koncentracijo kisika (25%) pri anesteziji z majhnimi in minimalnimi pretoki

•
izpiranje sistema s čistim kisikom (O2- Flush) do 35l/ min

•
varnostni pretok kisika preko hlapilnika do 12L/ min, neodvisno od delovanja aparata.

•
prikaz pretokov posameznih plinov in mešanic v številčni in grafični obliki

Nadzorovanje bolnikov (monitor):

•
snemljiv, barvni, TFT-LCD zaslon  (diagonale vsaj 310 mm)

•
vgrajena baterija (delovanje najmanj 180 min)

•
šest kanalni

•
možnost prikaza vseh parametrov naenkrat

•
EKG s tremi, petimi ali dvanajstimi odvodi

•
dve temperaturi

•
aritmija in ST analiza

•
Funkcionalna nasičenost krvi s kisikom  SPO2- Masimo ali Nellcor  ( frekvenca utripa, pletizmogram in respirogram )

•
neinvazivni krvni  tlak (NiBP) s tlačnimi vrednostmi za sistolo, diastolo in srednjim tlakom

•
dva invazivna krvna tlaka (IBP)

•
24 urni trend (tabelarično in grafično)

•
nosilni/ priključni sistem za bolnikov monitor na anestezijski aparat

•
potreben pribor za uporabo

Ponujena aparata morata biti identična.

Drugo (dodatna oprema): Natični priključni sistem za dva hlapilnika;; izhod svežega plina, dodatni pretočni merilec kisika za inhalacijo; aspirator s priborom; sistem za odvod anestezijskih plinov; rezervna oskrba s kisikom (jeklenka in reducirni ventil) in držalo dihalnih cevi.
Naročnik dopušča odstopanje od zapisanih tehničnih zahtev za +/-5%.
SKLOP 2: VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE PLJUČ - 2 KOS TER VZDRŽEVANJE ZA ČAS PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE 7 LET.
Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:

VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE PLJUČ – 1 kos

1. Tehnične zahteve

1. Ventilator mora omogočati invazivne in neinvazivne oblike umetne ventilacije, kontrolirane in asistirane

· Kontrolirane: vsaj volumski (VC), tlačni (PC) in dvojno regulirani vdihi, kot npr. PRVC, VG, VC+, AutoFlow ali ekvivalent.

· SIMV z vsaj VC, PC in dvojno reguliranimi vdihi.

· CPAP s tlačno podporo (PS), nastavljivim bazičnim pretokom in avtomatsko kompenzacijo umetne dihalne poti (kot npr. TC, ATC, AAC ali ekvivalent).

· Ventilacija na dveh tlačnih nivojih s spontanim dihanjem na obeh nivojih, t.i. bifazična, z možnostjo ekstremno inverznih I:E razmerij, t.i. APRV.

· Ventilacija ob zaznani apneji z vsaj VC in PC vdihi.

2.         Funkcije in nastavitve

· Vnos idealne, prediktivne telesne teže.

· Standardni parametri za ventilacijo odraslih: Vt, FiO2, RR, Ti, I:E razmerje, PEEP vsaj do 50 cm H2O, inspiratorni tlaki vsaj do 70 cm H2O, vsaj 3 oblike pretoka pri vdihu (npr. kvadratna, »ramp«, avtomatska ali ekvivalent).

· Vgrajen razpršilec za inhalacije, sinhroniziran z ventilatorjem in brez vpliva na FiO2 in Vt.

· Avtomatiziran manever odpiralne pV zanke z avtomatsko in ročno določitvijo infleksijskih točk, s kurzorjem in primerjavo vsaj 3 zank.

· Rekruitment manever s titracijo PEEPa in hkratnim spremljanjem grafičnega trenda vsaj dinamične podajnosti, Vt in CO2.

· Aparat mora biti pripravljen za uporabo z dovajanjem NO ali Heliox mešanic – jeklenke niso predmet ponudbe, mora pa imeti aparat vgrajen nosilec za vsaj dve jeklenki (možnost transporta, npr. ob preiskavah, CT in podobno).

· Funkcija stanja pripravljenosti.

· Bakterijsko-virusna zaščita z uporabo filtrov (zaščita okolice, osebja).

3.         Monitoring

· Ekran vsaj 12 inčev (»palcev«), barvni, rokovanje na dotik.

· Številčni prikaz vsaj 10 parametrov hkrati, vsaj 3 krivulj hkrati (tlak, volumen, pretok, CO2, tlak v požiralniku) ali vsaj 2 zank hkrati (tlak, volumen, pretok, CO2), z možnostjo spreminjanja skale, uporabo zamrznitve in kurzorja. Standarno spremljanje vsaj: tlakov (Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP, Peso), volumnov (minutni, dihalni, spontani), FiO2%, frekvenca dihanja, I:E razmerje, etCO2. Ventilator naj spremlja vsaj še tlak v požiralniku.

· Respiratorna mehanika in odvajanje, vsaj Cstat, Cdin, Pplato, Peso, Auto-PEEP, RSBI oz. f/Vt, P0.1, delo dihanja (WOB), upornost dihalne poti, maksimalni inspiratorni in ekspiratorni pretok. 

· Volumetrijska kapnografija z vsaj krivuljo CO2 in zanko V-CO2, vrednosti etCO2, VCO2, VtCO2.

· Prikaz številčnih in grafičnih podatkov za nazaj – trendi, vsaj za 24 ur.

· 4.         Alarmi:

· Za vse standardne parametre, nastavljive limite za vsaj tlak v dihalnih poteh, Vt, MV, etCO2, RR, tehnični alarmi, diskonekcija, okluzija, ipd.

5.         Ostalo:

· Priključni cevi za kisik in zrak s priključkom, baterija za vsaj 1 uro napajanja.

· Integriran vir plinov, ki zagotavlja ventilacijo med znotraj-bolnišničnim transportom z nastavitvijo FiO2 med 21%in 100% za vsaj 1 uro. Način integracije virov plinov naj bo jasno opisan in uporaben v klinični praksi. Vsi potrebni deli, razen O2 jeklenke naj bodo vključeni v ponudbo.

· Vsaj 3 komunikacijski priključki za povezave z monitorjem bolnika, računalnikom oziroma informacijskim sistemom, tiskalnikom in 1 medij za prenos slike (VGA ali spominska kartica/USB ključ ali ekvivalent). Alternativno VGA izhodu lahko ponudnik ponudi povezovalni kabel v monitor bolnika, ki bo prenesel krivulje in zanke na monitor bolnika.

· Mobilni voziček, nosilec dihalnega sistema, nosilec vsaj 2 jeklenk.

· Aktivni vlažilec z avtomatsko in ročno nastavitvijo vlaženja.
VENTILATOR  TRANSPORTNI - 1 kos
1. Tehnične zahteve:

           Minimalne karakteristike:

1         Načini/Tipi/Oblike dihanja

1.1       IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj: 

· volumsko kontrolirani vdihi (VC), 

· tlačno kontrolirani vdihi (PC), 

· dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV  ali ekvivalent)

1.2       SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:

· volumsko kontrolirani vdihi (VC), 

· tlačno kontrolirani vdihi (PC), 

· dvojno kontrolirani vdihi (npr. PRVC/VG/AutoFlow/ VC+/ APV  ali ekvivalent)

1.3       SPONTANI s CPAP podporo,  tlačno podporo (CPAP+PS) in nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)

1.4       Ventilacija na dveh tlačnih nivojih (npr. BIPAP, Bi-Level, APRV, BiPhasic, DuoPAP, Bivent ali ekvivalent), z omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije

1.5       NIV/NIPPV - neinvazivna ventilacija z avtomatsko kompenzacijo puščanja in možnostmi različnih neinvazivnih načinov, vsaj NIV-CPAP, NIV-PS, NIV-A/C. Kompenzacija puščanja mora dopuščati optimalno uporabo različnih bolnikovih vmesnikov (maska, čelada, ipd.), z omogočanjem visokih pretokov za kompenzacijo puščanja, vsaj do 40 l/min

1.6       APNEA Ventilacija z vsaj VC in PC kontroliranimi vdihi ter nastavljivim intervalom apneje

2         Nastavitve

2.1       Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen) vsaj v območju 50-1.500 ml, f  (frekvenca dihanja) vsaj v območju 5-80 vd/min, Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos. PEEP naj omogoča nastavitev vsaj do 35 cmH2O, inspiratorni tlaki vsaj do 60 cmH2O ter omogočena naj bo nastavitve globokega vdiha (»Sigh«).

2.2       Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:

· izbira različnih oblik pretoka pri VC vdihih, vsaj kvadratno, padajočo in avtomatsko

· nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) (t.i. ekspiratorna občutljivost; Flow Cycle, Esens ali ekvivalent)

2.3       Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%

2.4       Integriran nebulizer - razprševalec, ki mora biti sinhroniziran z vdihom

2.5       Ventilator naj ima tipke za začasno povišanje FiO2 koncentracije, inspiratorno in ekspiratorno pavzo

3         Monitoring

3.1       Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2, zank tlak-volumen in pretok-volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ekran naj prikazuje vsaj 2 krivulji hkrati. Zanke naj omogočajo možnost shranitve in uporabe kot referenčne primerjave. 

3.2       Grafična predstavitev krivulj in zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi grafični kurzor za pomikanje in indikacijo vrednosti parametrov v izbranem trenutku.

3.3       Grafična in numerična predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za vsaj zadnjih 24 ur.

3.4       Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja, I:E razmerje)

3.5       Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pmean, PEEP)

3.6       Monitorirana frekvenca dihanja (vsaj skupna in spontana)

3.7       Minutni volumen MV (vsaj eskp. skupni in eksp. spontani)

3.8       Dihalni volumen VT (vsaj ekspiratorni in spontani)

3.9       Parametri časovnega cikla, vsaj inp. čas Ti, eksp. čas Te in razmerje I:E

3.10    EtCO2 - vrednost CO2 ob koncu izdiha

4         Respiratorna mehanika in parametri odvajanja

4.1       Meritve podajnosti pljuč in prsnega koša (C), upornosti dihalne poti (R),  intrinzični PEEP/Avto-PEEP, meritve in izračuni parametrov in prediktorjev odvajanja, vsaj: indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT)

5          Kapnografija

5.1       Aparat mora imeti integrirano merjenje in prikaz krivulje kapnografije, s prikazom vsaj nivoja CO2 ob koncu izdiha (etCO2). Metoda naj bo t.i. mainstream, enote merjenja pa naj imajo izbiro med mmHg in kPa.

6          Alarmi

6.1       Alarmi apneje, diskonekcije in blokade dihalnega sistema, tehnični alarmi: vsaj nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja ter alarm za nizek/visok FiO2 ter nastavljivi alarmi vsaj za: tlak v dihalnih poteh, minutni volumen, frekvenco dihanja ter CO2.

7          Medicinski plini in napajanje:

7.1       Popolna neodvisnost od bolnišničnega vira zraka z vgrajenim generatorjem pretoka zraka (turbina, kompresor, batni sistem ali ekvivalent), priključek za kisik pa naj omogoča visoko-tlačni bolnišnični vir z ustrezno cevjo in ustreznim DIN priključkom in nizko-tlačni vir kisika.

7.2       Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo vsaj 4 ure (možna je tudi kombinacija z več baterijami ali več prostori za baterije, kjer je pomembno, da se baterijo lahko zamenja med delovanjem aparata na baterijskem napajanju, npr. med transportom).

8          Monitor in komunikacija: 

8.1       Večbarvni ekran na dotik («Touch screen») s čim večjo dimenzijo ekrana, minimalno 10 inč-no (približno 25 cm) diagonalo, istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti ter možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov

8.2       Možnost povezave s tiskalnikom, računalnikom ali bolnišničnim sistemom preko vsaj treh komunikacijskih priključkov (npr. RS232, USB, MIB, printer, VGA, HDMI, ...)

9          Pribor in pomožna oprema:

9.1       Mobilni podstavek – voziček, z nosilcem za dihalno cevje, ki ga je možno monitorati na obeh straneh ventilatorja. Mobilni voziček naj ima tudi nosilec za dve kisikovi jeklenki. Ventilator naj bo enostavno snemljiv iz mobilnega podstavka, brez uporabe orodja in s strani uporabnika.

9.2       Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Ventilatorju naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne žice. 

Naročnik dopušča odstopanje od zapisanih tehničnih zahtev za +/-5%.
Ad2) Bistvene zahteve (za oba sklopa):

1. Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom;

2. Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparatov, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare aparatov. Pričakovana doba uporabe aparatov  je najmanj sedem ( 7 ) let;

3. Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 5-ih delovnih dni); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih  aparatov najdalj4 ure od sprejema sporočila o okvari; odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 24-ih urah, v nasprotnem primeru dostava nadomestnega aparata za ves čas trajanja popravila 
4. Ponujena aparata morata ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;

5. Ponujena aparata morata biti nova in zadnje generacije; aparata morata biti ob prevzemu tovarniško zapečatena;
6. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj 1 mesec Ponudnik mora, za čas testiranja , zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno;

7. Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike v slovenskem ali angleškem jeziku in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku;Dostava aparatov franco naslov zavoda, montaža in »zagon v živo« na stroške ponudnika, usposabljanje osebja naročnika (najmanj 5 zdravnikov, najmanj 5 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov) za rokovanje z dobavljenima aparatoma iz sklopa 1 in sklopa 2, v 30 dneh od podpisa pogodbe.

8. Usposabljanje zaposlenega  osebja naročnika za uporabo ponujenega tipa aparata. Izbrani ponudnik bo moral v roku šestih mesecev po opravljeni montaži  in »zagonu v živo« organizirati za dva strokovnjaka iz tehničnih služb naročnika kompletno tehniško šolanje za celotni obseg vzdrževanja (montaža, instalacija, spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacija, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjave rezervnih delov, nadgradnja sistema idr.) za vso dobavljeno opremo. Strokovnjak mora pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke za brezhibno vzdrževanje opreme. Šolanje se izvrši pri proizvajalcu opreme v njegovem učnem servisnem centru. Ponudnik krije vse stroške poti, bivanja in šolanja. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih šolanj, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
9. Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje. V primeru predložitve obrazca „REFERENCE-UPORABA“ mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo aparatov.

10. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja ponujenih aparatov (pregled aparata po priporočilih izvajalca). Cena mora bi ti navedena posebej za en aparat in skupaj za ponujeno število aparatov.

11. Navedba  kadrovske strukture ponudnika, ki mora vsebovati ime in priimek najmanj dveh oseb, ki imata certifikat proizvajalca za obe navedeni osebi.
12. Ponujeni aparat mora omogočati uporabo ustreznega kompatibilnega potrošnega materiala kateregakoli proizvajalca. Ponudnik v ponudbi navede možne proizvajalce potrošnega materiala. Potrošni material bo naročnik naročal in kupoval v skladu z veljavnimi predpisi in izvedenimi javnimi naročili glede na dejanske potrebe. V kolikor ponujena oprema ne omogoča uporabe kompatibilnega potrošnega materiala kateregakoli proizvajalca, se ponudnik z oddajo ponudbe obvezuje zagotavljati podane cene potrošnega materiala za čas pričakovane življenjske dobe aparatov. 

2.7.2 Lokacija
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče.

	3. Razpisna dokumentacija (RD) 


za
	 vprašanja glede vzdrževanja predmeta JN
	Janez Banevec (tel. št. 05/330 1464)


	3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD

Zahteve za dodatna pojasnila RD, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo  se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«.

Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani  v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev prijav.

Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika.  

Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter   na  internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu.

	
	3.3. RD sestavljajo

	1. povabilo k oddaji ponudbe
2. navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument)
3. obrazec »PRIJAVA«

4. vzorec   »POGODBA«   
5. obrazec »REFERENCE«    
6. vzorec »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA«  

	3.4. Dokumentacija za ponudbo

	1. povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico
2. obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) s prilogami 
3. dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil 
4. ponudbeni predračun za posamezen sklop, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo  lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparatov (servisni pregledi) in ceni delovne ure popravila 
5. finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil 
6. prospekti ponujenega tipa aparata

7. CE certifikat
8. obrazec »REFERENCE« s prilogo 

	3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«


	V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!

	4. Ponudba

	4.1. Sestavljanje ponudbe
Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora biti  pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. 

Podatki, s katerimi se dopolnjuje oz. spreminja ponudba morajo obstajati pred rokom za oddajo ponudbe (sklep Dkom  018-260/2014).

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

· svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,

· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Priložene so lahko v fotokopiji ali v originalu.

	4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe

	4.2.1. Jezik
Slovenski. 

Izjema velja za:

· potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini,

· CE certifikat,

· prospekte ponujenega tipa aparata.
Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. 

Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. 

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.
4.2.2. Oblika
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.  Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. 

Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih. 

Ponudbo sestavljajo vse v ponudbi predložene listine, tudi listine, ki jih naročnik izrecno ni zahteval.
Zaželeno je, da se obrazce in dokumente loči s pregradnimi kartoni zaradi lažjega pregleda ponudbe. V kolikor je ponudbena dokumentacija prevezana z vrvico in/ali zapečatena (zapečatena ponudba pomeni, da je zaprta na tak način, da je pri odpiranju ponudb evidentno, da ponudba še ni bila odprta; bodisi zapečatena z voskom, bodisi z nalepkami, žigi pošte ali ponudnika) morajo biti dokumenti v ponudbi vidni v celoti brez potrebnih posegov v ponudbo (npr. menični blanketi, ipd.). V kolikor posamezni dokumenti v  zvezani in/ali zapečateni ponudbeni dokumentaciji  ne bodo vidni v celoti, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju tako, da komisijsko razveže in/ali odpečati ponudbo z namenom vpogleda v celoten dokument. 
V primeru zvezane in/ali zapečatene ponudbene dokumentacije naročnik po poteku veljavnosti v ponudbi predloženega finančnega zavarovanja, ne bo samodejno vračal v ponudbi predloženih meničnih izjav in meničnih blanketov.
4.2.3. Stroški
Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.

4.2.4. Poslovna skrivnost

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni oz. v primeru, da bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako »poslovna skrivnost« umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.

Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« in za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami) izdan in priložen poseben sklep.

V kolikor ponudnik ne označi podatkov ali dokumentov z oznako “POSLOVNA SKRIVNOST”,  ter ne priloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, se šteje, da je celotna ponudba javna na način ter pod pogoji, določenimi v 22. členu ZJN-2 in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

	4.3. Predložitev ponudb
Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku.

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.  Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v RD.

V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno  navedene dobave/storitve, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. V primeru sklenitve pogodbe s ponudnikom, ki bo ponudil izvedbo naročila s podizvajalcem, bo naročnik v pogodbi navedel vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količino, vrednost storitve. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Vse pogoje iz tega javnega razpisa mora izpolnjevati tudi podizvajalec. Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa mora biti v primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem, sestavni del ponudbe.

V primeru partnerske ponudbe mora skupina partnerjev podpisati in v ponudbi priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

-imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila;

-pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe;

-vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti;

-izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas  pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih;

-izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

-izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

-navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in

-pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.
Izpolnjevanje pogojev (tč. 6. teh navodil)  mora biti za vse partnerje v skupni ponudbi dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno.

	4.4. Opremljanje in označevanje ponudb
Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO K ODDAJI PONUDBE«, ki je sestavni del RD.  

Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene.


	4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb

	4.5.1. Rok
	26.08.2015 do 09,00 ure


	4.5.2. Kraj
	Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!


	4.6. Prepozne ponudbe
Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe.



DA
		NE


	Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 26.08.2015 ob 13,30 uri na lokaciji naročnika – graščina - I. vhod desno (ponudniki se zglasijo v tajništvu upravnih služb).
Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika.  
Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo v zakonskem roku posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.  
	/
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	1. Pogoji

	6.2. Listine


	OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 
1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1., 2., 3. in 4. odstavka 42. člena ZJN-2.
	1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA« s prilogami. 
Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila - izpisek iz registra ali drugo dokazilo (javno listino) pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, iz katerega morajo biti razvidni podatki,  da niso bili kaznovani za kazniva dejanja, ki so taksativno navedena v 42. členu ZJN-2: sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

	EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 

2. Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznostih oz. je bilo število dni dospelih neporavnanih obveznosti iz obrazca BON-2, izdanega s strani AJPES enako nič (velja za pravne osebe ali gospodarske družbe) in v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo potrdila  ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja za samostojne podjetnike)
	2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec BON-2, iz katerega bo razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznostih oz. je bilo število dni dospelih neporavnanih obveznosti iz obrazca BON-2, izdanega s strani AJPES enako nič. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.

Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila (potrdilo, ki ga izda banka), iz katerega bo razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. 

Ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) v RS predloži potrdilo o plačilni sposobnosti  vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. v zadnjih 6-ih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja za samostojne podjetnike). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.

	TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST

3.a. Ponudnik zagotavlja:

- da izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter da ima CE certifikat ponujenega tipa aparata skladno s PECA sporazumom;

-da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem; 

- da bo v primeru izbora z naročnikom sklenil vzdrževalno pogodbo za vzdrževanje aparatov skladno z navodili proizvajalca za celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) in sicer za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila), v primeru predložitve obrazca »REFERENCE-UPORABA« mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni aparat.;

- najmanj dve (2)  letno garancijo za ponujena aparata, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika ( v obdobju  veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju aparata vključno z zamenjavo okvarjenih delov  v celoti na svoje stroške.  
- da bo za  celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila aparata izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih aparatov najdalj  štiri (4) ure od sprejema sporočila o okvari), Odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 24-ih urah, v nasprotnem primeru dostava nadomestnega aparata za čas trajanja popravila, ter da bo naročniku zagotavljal originalne rezervne dele in njihovo vgraditev (rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od 14 dni). - da bo za ceno navedeno v ponudbi naročniku pred odločitvijo v postopku oddaje javnega naročila, omogočil najmanj eno (1) mesečno testiranje ponujenega aparata na sedežu naročnika;

 - da bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel usposabljanje osebja naročnika  (usposabljanje mora biti organizirano na instaliranem aparatu; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini. Oseba, ki usposablja osebje naročnika za rokovanje z dobavljenima aparatoma mora imeti certifikat proizvajalca);
- bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi  naslednjo dokumentacijo:

· Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku;

· Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“);

· Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“). Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisnih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov ipd;

· Certifikat harmonizirane smernice za MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritjena tudi na aparat.

· Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;

· Garancijske izjave z dnevom začetka garancije;
· Podpisano vzdrževalno pogodbo s finančnim zavarovanjem;

· Finančno zavarovanje za fiksnost cen pripadajočega potrošnega materiala, vezanega izključno na uporabo aparatov, katerih dobava je predmet  tega javnega naročila.
- da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ ter usposabljanje osebja naročnika (najmanj 5 zdravnikov,  5 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov) za rokovanje z dobavljenima aparatoma najkasneje v 30-ih dneh po podpisu pogodbe za sklop 1 in sklop 2;

- da bo v primeru izbora naročniku dostavil garancijsko izjavo za najmanj dve (2)  letno garancijo za brezhibno delovanje aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje, V primeru predložitve obrazca »REFERENCE-UPORABA« mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni aparat. ;

- odlog plačila za dobavljena in montirana aparata v 30-ih dneh po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca za sklop 1 in sklop 2. 

- odlog plačila za vzdrževanje aparatov v  času pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let in sicer 30 dni po izvedbi; v posameznem letu skupaj največ do višine 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja (revalorizacija ne več kot 2,4% letno).
	3.a Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev pod točko 3., ki jih je naročnik določil kot pogoj za priznanje sposobnosti, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo in sprejemamo vse pogoje pod točko 3. poglavja 6.1., ki jih je določil naročnik kot pogoje za priznanje sposobnosti.«


	3.b. Ponudnik zagotavlja:

- da ima najmanj 2 (dve) referenci o dobavi in montaži aparata enakega komercialnega imena kot aparat, ki ga je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu, v zdravstveni ustanovi v RS ali EU. oz., da so  ponujen aparat  enakega komercialnega imena kot aparat, ki ga je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu uporabljali v najmanj dveh zdravstvenih ustanovah v RS ali EU v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila. V primeru predložitve obrazca »REFERENCE-UPORABA« mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni aparat.
	3.b.

Obrazec »REFERENCE« s prilogama ali 
»REFERENCE-UPORABA« in »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA«.


	6.3 Ponudbeni predračun 

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun za posamezen razpisan sklop, v katerem navede ponudbeno vrednost za izvedbo JN »ANESTEZIJSKI APARAT - 2 KOS IN VENTILATOR ZA MEHANSKO PREDIHAVANJE PLJUČ - 2 KOS TER VZDRŽEVANJE ZA ČAS PRIČAKOVANE ŽIVLJENJSKE DOBE 7 LET«, upoštevajoč določila te razpisne dokumentacije. 

Ponudnik navede ceno v evrih, z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej. 

Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi)za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceni delovne ure popravila. Ponudnik na lastni izjavi o ceni vzdrževanja aparata za čas pričakovane življenjske dobe aparata navede podatke o pooblaščenem serviserju (naslov, kontaktne osebe, telefonske številke, številke faksa, e-pošta,...).

Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju aparata v celotni dobi eksploatacije aparata – 7 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje aparata. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih aparatov najdalj 4 ure od sprejema sporočila o  okvari. Odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 24-ih urah, v nasprotnem primeru dostava nadomestnega aparata za ves čas trajanja popravila. Cena vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila) mora biti fiksna za obdobje 7-ih let – cena se bo revalorizirala 1-krat letno v višini spremembe drobnoprodajnih cen v RS v preteklem letu, vendar ne več kot 2,4% letno. Izbrani ponudnik bo moral obveznost vzdrževanja aparata v obdobju 7-ih let, za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila), ki jo je navedel v ponudbenem predračunu, najkasneje ob primopredaji, zavarovati s 3-emi bianco menicami, menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 50% zneska 7-letnega vzdrževanja aparata. Menična izjava  in pooblastilo za unovčenje morata veljati najmanj 7 let od podpisa pogodbe. Brez predložitve 3-eh bianco menic, menične izjave in pooblastila za unovčenje primopredaja ni opravljena. V primeru ponudbe brezplačnega 7-letnega vzdrževanja, izbranemu ponudniku ne bo potrebno dostavljati zahtevanega finančnega zavarovanja za zavarovanje obveznosti vzdrževanja aparatov v obdobju 7-ih let.
Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedel tudi cene vzdrževanja aparata za čas pričakovane življenjske dobe aparata (7 let), izločil kot nepravilno.
6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oz. tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje ali denarni depozit v višini 3% ocenjene vrednosti v EUR z DDV za posamezen sklop, ki predstavlja seštevek ponudbene cene aparatov (2 kos) in ponudbene vrednosti sedemletnega vzdrževanja v času pričakovane življenjske dobe, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
· če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;

· če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe;

· če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo posla;

· če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba,  najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.
V primeru oddaje ponudbe za oba sklopa lahko ponudnik predloži enovito finančno zavarovanje, 
6.5. Ustavitev postopka

Naročnik  lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb  ustavi postopek javnega naročila.
 6.6. Zavrnitev ponudb                                                                                                

Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.
 7. Ocenjevanje ponudb
7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti
Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbeno ceno za posamezen razpisan sklop, ki bo ugotovljena kot seštevek:
- ponudbene cene aparatov (2 kos) v EUR z DDV in
- ponudbene vrednosti sedemletnega vzdrževanja (servisni pregledi po priporočilih proizvajalca) za aparata (2 kos) v EUR z DDV.
V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila  si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddali ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka. 
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe

Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.                            
9. Pravno varstvo


Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 in 63/13; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR. Ne glede na 2.odst. 71. čl. ZPVPJN znaša taksa v letu 2015 v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila 1.000,00 eurov.  Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa 2% od ocenjene vrednosti (z DDV), vendar ne manj kot 500 in ne več kot 25.000 evrov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse odmeri od ocenjene vrednosti sklopa. Ocenjena vrednost v EUR z DDV  za potrebe izračuna takse  za ponujeni medicinski pripomoček je razvidna v programu Go-Soft po vpisu ponudbene cene na izpisu: Natisni za potrebe izračuna takse za revizijski zahtevek (2% od ocenjene vrednosti razpisanega medicinskega pripomočka  z DDV).

Taksa se vplača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek na TRR odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0110 0100 0358 802, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00480315.

Če naročnik ugotovi,  da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema, s sklepom zavrže.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
                                                                                        V.D. DIREKTORICE  ZAVODA:

                                                                        prim. NATAŠA FIKFAK, dr.med.,spec.int.med.in hemat.


� Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta. Ponudnik je dolžan ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi lastno izjavo v slovenskem jeziku, kot prevod originalne proizvajalčeve dokumentacije,  iz  katere je razvidno izpolnjevanje zahtev iz opisa predmeta naročila, ta ne sme biti po  volji ponudnika razširjena oz. omejena.
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